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Verre Polymere

_ Verre Polyacétal

Grosse billes 3.0 mm 3,175 mm
_ _ Verre Polystyrene
Petites billes 200-250um 400-600 pm
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Verre Polymere

_ Verre Polyacétal

Grosse billes 3.0 mm 3,175 mm
_ _ err Polystyréene
Petites billes OB 400-600 pm
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Pesée IRM IRM IRM/pesée
Débit Débit dans Débit dans le Erreur
massique |lI'espace annulairg milieu poreux relative
(9/s) (9/s) (9/s)
0,5959 0,587 -0,606 3,3%
0,7249 0,708 -0,738 4,2 %
0,8133 0,811 -0,827 1.9%
0,9396 0,906 -0,946 4,5 %
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Pesée IRM IRM IRM/pesée
Débit Débit dans Débit dans le Erreur
massique | I'espace annulaire| milieu poreux relative
(9/s) (9/s) (9/s)
0,288 0,286 -0,323 12,2 %
0,393 0,391 -0,418 6,4 %
0,509 0,506 -0,545 7,3 %
0,592 0,587 -0,730 23,5 %
0,729 0,725 -0,799 9,6 %
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Pesée IRM IRM IRM/pesée
Débit Débit dans Débit dans le Erreur
massique |I'espace annulaird milieu poreux relative
(9/s) (9/s) (9/s)
0,0967 0,095 -0,153 57,8 %
0,119 0,118 -0,229 92,2 %
0,135 0,133 -0,219 62,4 %
0,168 0,165 -0,297 76,8 %
0,190 0,189 -0,340 78,9 %
0,223 0,218 -0,393 76,0 %
0,310 0,309 -0,530 70,9 %
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Verre Polymeére
3,0 mm 3,175 mm
Grosse billes| Marche assez bien ! Marche bien !

(25% d’erreur)

(5% d’erreur)

400-600 pm

Petites billes Nezr?grii(()awgs | Ne marche pas bien !
pas (92% d’erreur)
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Débit Débit Débit Erreur
massique|espace annulaire tube central | entre débits
(g/s) (g/s) (g/s) IRM/pesée

0,4345 0,4540 -0,4183 3, 7%

0,5551 0,5888 -0,5172 6,8 %

0,6513 0,6990 -0,6055 7,0 %

0,8150 0,8421 -0,8017 1,6 %
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